
ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ  
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Технические характеристики: 

№ Описание требований Наличие функции или 
величины параметра по 
ТЗ 

Наличие 
функции или 
предполагаем
ая величина 
параметра 

Приме
чание 

1. Общие требования 

1.1 Регистрационное удостоверение Минздрава 
России 

Наличие     

1.3 Инструкция по эксплуатации на русском 
языке 

Наличие     

1.4. Сроки гарантии не менее 12 месяцев  Наличие   

2. Технические характеристики прибора 

2.1.  
Перемещение с помощью контролируемой 
электронной системы 
 

 
Наличие 

  

2.2. Возможность установки наклонного 
положения при помощи пружинного 
регулирования 

Наличие   

2.3. Плавное, легкое и точное позиционирование Наличие   

2.4. Возможность установки наклонного 
положения при помощи пружинного 
регулирования 

Наличие 
Установка угла 
наклона 
(передняя и задняя 
) в диапазоне от 0 до 
30º 

  

 Наклон грудной секции по вертикали ≥ 20 градусов   

 Наклон ножной секции по вертикали ≥ 30 градусов   

2.5 Регулируемый подголовник (по высоте) Наличие   

2.6  Регулируемые опоры для запястий хирурга. 

 

Наличие   

2.7 Управление от педали Наличие   



 

2.8 Высота стола 
 

Не менее 690 мм и не 
более 920 мм 
Регулируется ножной 
педалью. 

  

2.9 Рабочее расстояние 
 
 
 

Не менее 260 мм   

2.10 Размеры поверхности стола: 
Ширина 
Длина (Включая подголовник)  
 
 

 
Не менее 590 мм  
Не менее 1900 мм 

  

2.11 Грузоподъемность 
 
 
 

Не менее 250 кг   

2.12 Штатив для вливаний (инфузионная стойка) 
 
 
 

наличие    

2.13 Дуга анестезиолога 
 
 
 

Наличие     

2.14 Стойка с лотком для инструментария 
 
 
 

Наличие   

2.15 Пояс для фиксации пациента 2 шт. 
 
 

Наличие    

3. Комплект поставки 

3.1 1.стол операционный офтальмологический 
 
 
 

1 шт.     

3.2 2. педаль (ножное управление) 1 шт.   
 
 
 
 


